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• Сцинтилляционный атомно-эмиссионный анализ порошковых
проб является прямым методом, так как не требует
переведения вещества в раствор, разделение матрицы и
благородных металлов (БМ).

• Дуговой сцинтилляционный атомно-эмиссионный анализ
позволяет определять:

� валовые содержания БМ;
� крупность каждой частиц;
� распределение по размерам частиц (более 2 мкм);
� состав каждой частиц (пробность).

• Достоинством обнаружения БМ до кларковых содержаний за
счет увеличения отношения сигнал/шум сцинтилляционного
способа является снижение пределов обнаружения до
кларковых содержаний.

Ограничение метода связано с невозможностью регистрации

современным спектральным прибором импульсов от частиц БМ

диаметром менее 2 мкм.
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Длина волны, нм

Pt 265.9 нм
Au 267.5 нм
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Pd 324.3 нм
Ag 328.0 нм

Ag 338.09 нм
Pd 340.9 нм
Ru 342.6 нм
Rh 343.4 нм

Свечение частиц пробы в

плазме дугового разряда

Спектроаналитический комплекс

Спектральные диапазоны, регистрируемые МАЭС
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РезультатыРезультаты счётасчёта AuAu --частицчастиц нана длинедлине волныволны 267,595 267,595 нмнм вв спектреспектре выгораниявыгорания

СОСО СЗХСЗХ--44 использованиемиспользованием значенийзначений нулевогонулевого ии верхнихверхних пороговпорогов интенсивностейинтенсивностей

импульсовимпульсов



Матричные влияния
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ГрадуировочнаяГрадуировочная зависимостизависимости длядля золотазолота, , построеннаяпостроенная припри

использованиииспользовании СОСО разнообразногоразнообразного типатипа ии составасостава

Типы образцов: руды, почвы, осадки, горные породы



ГрадуировочнаяГрадуировочная зависимостизависимости длядля платиныплатины, , построеннаяпостроенная припри

использованиииспользовании СОСО разнообразногоразнообразного составасостава

Основа образца: кварцевая, железистая, медно-никелевая



Результаты сцинтилляционных определений

золота и серебра, платины и палладия в ГСО
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Оценка пробности

Au-Ag частицСО НР-4

НУВ из СЛг-1 
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0,690,420,82IV0,72.0-8.9

0,880,541,05IV0,60.5-1.9

1,120,681,33V0,40.0067-0.49

Au

0,240,150,29III1,22.0-17

0,430,260,51III10.2-1.9

0,560,340,66IV 0,90.05-0.19
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сцинтилляционногосцинтилляционного атомноатомно--эмиссионногоэмиссионного определенияопределения

золотазолота ии серебрасеребра



СравнениеСравнение результатоврезультатов сцинтилляционныхсцинтилляционных определенийопределений ((постоянныйпостоянный токток): ): 
аа –– золотазолота ии серебрасеребра вв СОСО сс аттестованнымиаттестованными значениямизначениями; ; 

бб –– золотазолота вв пробахпробах золоторудныхзолоторудных месторожденийместорождений ДальнегоДальнего ВостокаВостока сс результатамирезультатами
пробирногопробирного анализаанализа
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R2 = 0,8309

R2 = 0,9951



Распределение  Au-частиц в % 
 (проба №1100)
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Разработаны методики определения валовых содержаний золота и серебра, 
платины и палладия, а также оценки размера Au-, Ag-, Pt, Pd- частиц
сцинтилляционным атомно-эмиссионным анализом с использованием

высокоскоростных фотодиодных линеек:

•Найдены оптимальные параметры получения и обработки спектров;
•Подобраны наборы стандартных образцов разного типа для построения

градуировочных характеристик и контроля правильности результатов; 
•Найдены способы устранения матричных и спектральных влияний при определении

золота и серебра, платины и палладия;
•Рассчитаны показатели точности , правильности, воспроизводимости методики
определения золота и серебра;
•Показана высокая надёжность счёта количества частиц и временная стабильность
определения валовых содержаний;
•Полученные пределы обнаружения близки к кларковым содержаниям, это позволяет
использовать прямой экспрессный метод САЭА при поисковых геолого-геохимических
работах.
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Заключение
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